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Fontos utasítások 
 

Egy új alkatrészt adtunk a 3Series szkennerhez, egy szállítási támasztékot. Ez az alkatrész a szállítás 
alatt megvédi a szkennert. Ezt el kell távolítani a szkenner első használata előtt! 

 

A szállítási támasztékot a szárnyas csavarokkal együtt kell tárolni, és egy következő szállítás előtt 
vissza kell szerelni. Ezért azt javasoljuk, hogy ezeket a fehér műanyag dobozban tárolják. 

 

 


